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Ułożenie elektrod na obręczy barkowej — przykładowy bipolarny układ elektrod do
stymulacji mięśni naramiennych i rotatorów barku. Odległości i kąty ustawienia dobiera
się indywidualnie w zależności od celu terapii i anatomii pacjenta.
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Ułożenie elektrod na obręczy miednicznej — przykładowe rozmieszczenie elektrod
stymulujących mięśnie pośladkowe i mięśnie stabilizujące miednicę; prawidłowe ułożenie
minimalizuje ryzyko niepożądanej stymulacji nerwów.


